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5.3.4 避免水或者过超市的气体进入仪器。CI-600 能在高湿空气中测量，但应尽

量避免。在野外环境中，还请避免过多的尘土。 

5.3.5 不用仪器时应该将其放置在阴冷干燥的环境之下。 

六、记录 

          检查和维护完毕后填写植物根系生长监测系统维护保养记录表格。 

 

 


